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GENER.ALITES SUR LA TECHNIQUE 
L' ap1,arei 1 employé par nous pour 1a détermination de certains radio-
éJ éments ~ par l'effet Cerenkov est le compteur à scintillation liquide 
"Mark I" de la Nuclear Chjcago. Nous a.vons cherché les meilleures conditions 
de rendement pour le comptage de ces radio-éléments. 
Comme récipients devant contenir les échantillons à mesurer, nous 
avons choisi de petits flacons en polyéthylène d 1une capacité de 25 ml, qui, 
comparés aux flacons de verre ou de quartz, nous ont donné les meilleurs 
résllltats tant pour le rendement que pour le "bruit de fond", ainsi que J.e 
montre le tableau I, dont les résultats ont été obtenus aveo une solution 
aqueuse étalonnée de Sr90 + Y9o (tableau 1). 
1---·------·--------·-- T ---·--·--------- 1 ·--i----·--·---------, 
1 
Na.ture du flacon 1 11011umt~ de Ja. !Rendement il Bruit de fond 1 , so u ion aqueuse 1 
:-----------------·-·----t-·-··----.. --.-----------r·--·--·-·-·-·1---·-------~-----: 
! Verre i 20 mJ 1 52 % I 25 coups/min. 1 
Q;i.:w. rtz , 20 ml ! 6 3 % 1 16 coups/min. 1 
1 1 1 
Polvéthylène ! 20 ml 1 64 % 1 14 coups/min, 1 
---. ------- __ j_ _____________ l ---------------
Tableau I 
Nous avons ensuite comparé, pour certains radio-élémepts émetteurs f-> 
le rendement en solution aqueuse au rendement obtenu en ajoutant à 20 ml 
de Cf,11e-ci o, 75 ml de sol1Jtion à 0,04% de tétra.phénylbutadiène dans 
l'alcoo1 éthyliq,.;e absolu (tableau II). 
I-R--d~-~---1 -----t~-, Energ~~-T-~e~~-~~-:-n~-~:---1-~~dement en sol.aq~~~-:--;,· 
l a i o e emen t . 1 1 t, 1 dd · · , d , , ! mayima so u ion aqueuse l ~yl~~~:~~:~e e tetraphe- i I--~-~-9~-+-~-9~---r;,~~:~r--- --6~-%-------1'---------~-;------i 
i l 1 1 
1 P32 1, 71 MeV 46 % l 51 ~ 1 i K40 1 1, 12 MeV 38 % i 43 % 1 
137 1 : , 
Cs ! 0, 51 MeV 6 % ! 9 % 1 
1 1 1 
--- -----------·- ---·---· -----------·------------- ---
Tableau II 
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Comme on le voit, l'adjonction de tétraphénylbutadiène amène une 
augmentation, relativement faible d'ailleurs, du rendement, augmentation 
due probablement au déplacement des radiations Cerenkov vers les plus 
grandes longueurs d'ondes. 
Ce tableau montre aussi, bien entendu, que le rendement craft avec 
l'énergie maxima du radio-élément producteur d'effet Cerenkov. 
Remarque: Dans le dosage de Sr90 + 190 , l'apport des radiations Cerenkov 
des (3 d'énergie 0,54 MeV de sr90 est pratiquement négligeable et n'in-
tervient que pour moins de 2% dans le champ de mesure des~ d'énergie 
2, 26 li.eV de 1 90 • 
DETERMINATION DE Sr90 + 190 DANS L'URINE 
On prélève 500 ml des urines de 24 heures, on les portes à pH 5 
avec N0 3R dilué dans un Becher d'1 litre, et on ajoute lentement et 
en agitar.t 50 ml d'ammoniaque à 10%. On laisse reposer: après 5 à 10 
minutes, le précipité formé se trouve au fond du Becher. On décante 
alors le li qui de à travers uri entonnoir-filtre en verre fritté type 
01 de 55 mm de diamètre, placé sur une fiole d'Erlenmeyer puis on y 
verse le fond de ljquide contenant le précipité: la filtration devient 
alors beaucoup plus lente et l'on a intérêt à la continuer en s'aidant 
du vide; pour celà, on place la fiole d'Erlenmeyer dans un vase de Witt 
pour filtration sous vide branché sur une trompe à eau. Qµand tout le 
ljquide est passé à travers le filtre, on lave 3 ou 4 fois les parois et 
le fond du Becher avec chaque fois 5 ml. d'ammoniaque 0,05 M, que l'on 
fait passer sur le filtre. On enlève alors la fiole d'Erlenmeyer et on 
la remplace par une fiole du même type, mais de 100 ml. On verse sur 1e 
filtre 10 à 15 ml de NOl à 35% (après les avoir fait passer d'abord 
dans le Becher, où, souvent, il reste un peu de précipité adhérent aux 
parois) et, avec une baguette de verre, on y délaie le pré ci pi té, qui se 
dissout aussitôt. On branche alors la tubulure du vase de Witt à la trompe 
à vide et on crée une légère aspiration pour faire passer plus rapidement 
la solution dans la fiole d'Erlenmeyer. On lave 2 fois le filtre avec 10 ml 
de :rw l à 35r,. 
la solution nitrique se pr~sente alors légèrement oolorée en jaune-brun 
ou rouge-brun. Pour éviter l'influence des pigments colorés sur la mesure 
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ul téri.eure, on ajoute quelques gouttes de perhydrol à 30% et on porte à 
itébulli.tion avec précaution. On répète l'adjonction de perhydrol (et éven-
tuellement de quelques ml de NO/ à 75%) jusqu'à disparition oomplÀte de la 
colorrition, puis on prolonge l'ébullition jusqu'à réduction du volume du 
liqui.de à 10 ml Anviron. On refroidit ensuite le li.quide et on le verse dans 
le flacon de polyéthylène servant au comptage; on rince la fiole d'Erlenmeyer 
avec de petites portions d'eau distillée, que l'on verse dans le flacon de 
polyéthylène jusqu'à obtention d'un volume de 20 ml. On laisse pendant 5 mi-
nutes à 5° et on pr 0Jcède au comptR.ge. 
DETERM!NAT10N DE P 32 DANS L'LTRIN'E 
---·----·-------'- ... -·-·- -·-··-- --- - .. -----
On prélève 200 ml des urines de 24 h. et on les met dans un pot à 
centr.i.fuger :le 250 ml. On amène le pH à 5 avec cle l'acide azotique, puis 
on ajoutP. 4 g d'azotate de calci.,,m (Ca(N ü) 2 .4 H2ü) dissous dans 5 ml 
d'eau, et, l,=mtement At en ag:itant, 20 ml d 1 ammonia1ne à 10%. Tl se forme 
un abondant précipité, que l'on centrifuge; on décante le li qui de surnageant 
et on lave le précLpi ti§ avec 50 ml rlîammoniaque 0,05 IvI. On centrifuge de 
nouveau et on répète l'opération une fois encore pour élim~ner les dernjères 
traces de potassium. On dissout emrnite le précipité dans 15 ml d.e NOl à 75%, 
et on porte la solution dans une fiole d'Erlenmeyer de 100 ml. On rince le 
pot à centrifuger avec 10 mJ. de N0 3H à 30%7 que l'on ajoute au J.i.q_u:de conte-
mi danR la fiole d'ErlenmAyer. 
On procède ensui te à lé,, décolorat-i.on cor:ime il a cHé .indiqué dans le 
qo 90 . dosage dA Sr + Y , pm s au comptage. 
On obtient 1ünsi P32 minéral. Si l'on veut doser P 32 total, i 1 est 
nécessaire pr,fa1::tblement de détruire par oxydation les substances organi-
~1es présentes dans l'urine. 
DETERMHTATION DU RENDEM:SNT DU DOSAGE DES RADIO-ELEMENTS PRECEDENTS DANS 
-···--· ... ---- ·-· ... ----~._.,·-·-·- ---·--- -· ..... ---....... ---·---·-------·--·----- ---~--- ---- ... -' ___ , _______ _.. ___ ---
L'URINE 
Ce rendement ayant été précédemment déterminé dans l'eau distillée, 
il était préférable de 1'6valuer aussi dans les mêmes conditions q_ue le 
dosage proprement rHt dans l'urine. Nous l'avons fait pour Sr90 + y-9°, 
en ajoutant des quantités connues, vari.ables, à divers échantillons de 
500 ml d'ur-Lne provenant de personnes n'ayant pu subir de contaminations 
par ces éléments et en effectuant le dosage selon la technique exposée 
précédemment, le fond étant également mesuré chaque fois sur 500 ml d'urine 
provenant de la même personne et traitée de la même façon. 
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Trois jours après, nous avons ajouté à chaque flaoon de dosage et à 
chaque flacon pour mes11re du fond une rn~me quanti. té (en désintégrations par 
minute) de Sr90 + y90 que celle mise pracédemment dans chaque flacon de 
dosage et nous avon;:; procédé à un nouveau comptage; puis, nous avons répété 
cette m~me opération de 3 jours en 3 jours un certain nombre de fois: nous 
n'avons observé aucune varia t:i_ on dans les comptages. 
Nous avon8 opéré de la m~me manière pour p32 . 
Dans les deux cas, le rendement calculé sur les échantillons d'liri.ne 
additionnée de radio-élémènts et sur les flacons servant à la détermination 
du fond ét~it concordant. En m~me temps, nous avons calculé le pourcentage 
de récupération du radio-élément en adoptant les modes de précipitation 
dans l'urine précédemment indiqués ( tableau In). 
Radio-nue li de j Rendement du comptage j Pourcen hge de récupération ! [-~-------- --- -·--- ----·-·-·--- -""· .. --..... _ -·- .. ,• ---· .. ··,---·-·----·-·---. ·---"· ... -···· ----·--"-/ 
-·--- -·-··--···-----r·--·-·- ... -- _._ .. ___ ··"--·--··· --- - -t-·---·------··· - ··- .... _ -- .. -·--·-··- --.-..... - -··j 
; 90 90 i 1 ' 
1 Sr + Y ! 5 3, 5% ,:: 0 , 5% 9 7% ,:: 2 , 5% 
1 32 ! ! 
t P . 1 3 7% :!: 1 % ! 9 8% ± I , 5% 
1 , · 1 
-.-·-----·-----,--·-·----------.. ··--···---.. --1-·---·- -·- ·-·-·-- - ···-""-·-- -·-·--- --·--- ... - ·--
Tableau rn 
Le bruit de fond, tant pour L3s déterminations du ren<iement pour 
Sr90 + y90 et pour P32 que pour les essais à blanc était de 13 coups/minute. 
CONCLUSION 
Comme nous l'avons déjà écrit précédemment le rendement du comptage 
basé sur l'effet Cerenk::>v peut varier avec le milieu dans lequel se fait 
la mesure. L'intensité de coloration du milieu est aussi un facteur qui 
influe notablement, d'où la nécessité de la décolorat:i..on des échantillons 
biologiques après précipitation des radio-éléments, précipitation qui permet 
d'ailleurs d'opérer sur des volumes d'urine de 500 ml (et m~me plus si l'on 
veut). Par contre, le rendement de comptage ne varie guère selon le volume 
de liquide utilisé pour ce comptage. 
Avec les techniques décrites, on peut déterminer avec une bonne préci-
sion 20 picocuries de sr90 + y90 par litre d'urine et 70 picocuries de P32 
par litre d'urine, en un temps d'environ 1 heure 1/2 pour 'Chaque radio-
élément. 
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Il nous reste à préciser ~1e, dans le cas de contamination par des 
produits de fission, on peut éventuellement trouver dans l'urine Ru 106+ Rh 106 
à c5té de sr90t Y90 . Si l'on veut une détermination séparée, il faudrait 
186 106 . 
alors doser Ru + Rh a part, par exemple par spectrométrie gamma, et 
déduire du chiffre total trouvé par l'effet Cerenkov. 
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